ESCOPO DA ACREDITACAO — ABNT NBR ISO/IEC 17025 — ENSAIO

‘ Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1 Total de Folhas: 1

RAZAO SOCIAL/DESIGNACAO DO LABORATORIO

COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO — COMGAS
LABORATORIOS COMGAS

ACREDITACAO N°

TIPO DE INSTALAGAO

CRL 1372

INSTALACAO PERMANENTE

AREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS DE

MEDICAO E
CONTROLE

ENSAIO MECANICO

MEDIDOR
TOTALIZADOR DE
VOLUME DE GAS
(TIPO DIAFRAGMA)

Ensaio de Exatidao

Faixa: 0,016 m3/h até 4 m3/h
Classe de exatidao 1.5

Portaria INMETRO n.° 156 de 30
de marcgo de 2022, item 2.4

POP.7.2.10

MEDIDOR
TOTALIZADOR DE
VOLUME DE GAS
(TIPO TURBINA
/IROTATIVO)

Ensaio de Exatidao

Faixa: 0,250m3/h até 1600 m3/h.
Classe de exatidao 1

Portaria INMETRO n.° 156 de 30
de marco de 2022, item 2.4

POP.7.2.11

XXXXX

XXXXXXX

XXXXX

“Este Escopo cancela e substitui a revisdo emitida anteriormente”
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